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ReViCal ® RootSealer MTA NoMix 
      RRS1001 (Jedno balenie, 1 Spritze RRS1001) 
      RRS1002 (Dvojité balenie, 2 Spritzen RRS1001) 
 
Popis a charakteristika 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix je bioaktívny materiál na báze MTA určený na 
okamžité použitie na utesnenie koreňových kanálikov pre trvalé výplne koreňových 
kanálikov, ktorý sa môže aplikovať priamo do koreňového kanálika. 
 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix má vysoké pH 12-13 a používa sa v kombinácii 
s gutaperčou. 
 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix je nerozpustný, rádiokontrastný, jednozložkový 
materiál, ktorý tuhne vďaka fyziologickej dentínovej tekutine prítomnej v koreňovom 
kanáliku. 
 
Indikácie/účelové použitie 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix je indikovaný na trvalé (definitívne) utesnenie 
koreňového kanálika v kombinácii s gutaperčou. 
 
Výkonnostné funkcie 
Výkonnostné vlastnosti produktu spĺňajú požiadavky jeho zamýšľaného účelu. 
 
Kontraindikácie 
Nepoužívajte ReViCal ® RootSealer MTA NoMix u pacientov so známou alergiou 
na ktorúkoľvek zo zložiek produktu. Alergická reakcia si môže vyžadovať opakova-
nie liečby. 
 
Cieľová skupina pacientov 
Osoby, ktoré sú ošetrené počas stomatologického zákroku. 
 
Zamýšľaní používatelia 
Túto zdravotnícku pomôcku môže používať len odborne vyškolený zubný lekár. 
 
Aplikácia 
 
1. Správna príprava koreňového kanálika 
Systém koreňového kanálika sa pripraví správnou technikou, vyčistí (napr. chlórna-
nom sodným (NaOCl)) a vysuší papierovými čapmi. 
 
2. Príprava striekačky 
Najprv vyberte striekačku NoMix z pôvodného hliníkového vrecka. 
 
Pred prvým použitím odskrutkujte a uschovajte si bezpečnostný uzáver zo strie-
kačky NoMix. Potom pripevnite priložený hrot koreňového kanálika otočením o 90° 
v smere hodinových ručičiek. 
 
Po použití odstráňte hrot koreňového kanálika a nasaďte späť bezpečnostný uzáver 
na striekačku NoMix. 
 
Z hygienických dôvodov sú hroty koreňových kanálikov určené len na jednorazové 
použitie. 
 
3. Aplikácia ReViCal ® RootSealer MTA NoMix 
Miešanie nie je potrebné! ReViCal ® RootSealer MTA NoMix sa môže použiť 
okamžite a vložiť priamo do koreňového kanálika. 
 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix má pracovný čas 1 hodinu (pri 23 °C). 
 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix sa potom pasívne vstrekne do koreňového 
kanálika pomocou ROOT-CANAL-TIP, pričom sa zohľadní predtým určená praco-
vná dĺžka. Koreňový kanálik sa plní zdola nahor a striekačka NoMix s pripevneným 
hrotom koreňového kanálika sa pomaly vyťahuje z koreňového kanálika. 
 
Gutaperča sa vloží do kanálika až po pracovnú dĺžku. 
 
Prebytočná gutaperča v koronálnej oblasti sa roztaví pomocou predhriateho nástro-
ja. Pre lepšie utesnenie sa gutaperča potom kondenzuje pomocou uzáveru. 
 
Ducha musí byť pevne utesnená. 
 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix úplne stuhne v koreňovom kanáliku približne po 
4-5 hodinách. 
 
Vo veľmi suchých koreňových kanálikoch to však môže trvať viac ako 10 hodín. 
 
Doba stuhnutia ReViCal ® RootSealer MTA NoMix závisí od prítomnosti fyziolo-
gickej tekutiny v dentíne, ktorá je v ňom prirodzene obsiahnutá. 
 
Preto nie je potrebné pred aplikáciou materiálu do koreňového kanálika zavádzať 
dodatočnú vlhkosť.

4. Skladovanie 
Skladujte pri teplote 10-25 °C v pôvodnom hliníkovom vrecku a chráňte pred vlh-
kosťou. Po každom použití vráťte striekačku do pôvodného hliníkového vrecka a 
pevne ho uzavrite. ReViCal ® RootSealer MTA NoMix by sa mal spotrebovať do 6 
mesiacov od prvého otvorenia a pred dátumom exspirácie. 
 
Doplňujúce informácie/upozornenia 
ReViCal ® RootSealer MTA NoMix sa musí vždy skladovať v originálnom hliníko-
vom vrecku. 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí! 
 
Zloženie 
MTA, rádiopakný minerálny oxid. 
 
Likvidácia 
Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
 
Hlásiaca povinnosť 
Závažné incidenty v súlade s nariadením EÚ o zdravotníckych pomôckach, ku 
ktorým došlo v súvislosti s touto zdravotníckou pomôckou, musia byť nahlásené 
výrobcovi a príslušnému orgánu. 
 
Poznámka 
Súhrnné správy o bezpečnosti a klinickom výkone zdravotníckej pomôcky sú k dis-
pozícii v Európskej databáze zdravotníckych pomôcok (EUDAMED – 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed). 
 
ReViCal je registrovaná ochranná známka spoločnosti R-dental Dentalerzeugnisse 
GmbH. 
 
Záruka 
Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH zaručuje, že tento výrobok neobsahuje 
chyby materiálu a spracovania. Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH nepreberá 
žiadnu ďalšiu zodpovednosť vrátane akejkoľvek implicitnej záruky predajnosti alebo vhod-
nosti na konkrétny účel. Používateľ je zodpovedný za správne používanie a aplikáciu 
výrobku. Ak dôjde k poškodeniu výrobku v záručnej dobe, vaším jediným opravným pro-
striedkom a výhradnou povinnosťou spoločnosti R-dental Dentalmaterialien GmbH je výro-
bok opraviť alebo vymeniť. 
 
Obmedzenie zodpovednosti 
V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH nezodpove-
dá za žiadne straty alebo škody spôsobené týmto výrobkom, či už priame, nepriame, špe-
ciálne, náhodné alebo následné, bez ohľadu na právny základ vrátane záruky, zmluvy, 
nedbanlivosti alebo úmyselného konania. 
 
© 2026 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Všetky práva vyhradené.
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