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ReViCal ® 
      RVC1001 (Per verpakking, 1 Syringe RVC1001) 
      RVC1002 (Dubbele verpakking, 2 Syringes RVC1001) 
 
Beschrijving en kenmerken 
ReViCal ® is een bioactief, lichthardend, versterkt pulpa-afdekmateriaal met MTA-
vullingen. Het is ontworpen als barrière en ter bescherming van de pulpa. ReViCal 
® is thixotroop en kan zeer nauwkeurig worden aangebracht met de meegeleverde 
applicatiecanules, zelfs bij diepe caviteitspreparaties. Door de lichtuitharding kan 
een vulling onder controle worden uitgehard en onmiddellijk worden geplaatst. 
 
Indicaties/beoogd gebruik 
ReViCal ® is geïndiceerd voor 
 
1. directe pulpa-overkapping voor alle blootstellingen aan pulpa, inclusief na een 
 
• carieuze pulpablootstelling, 
• mechanische blootstelling van de pulpa en 
• een pulpa-expositie als gevolg van een trauma. 
 
2. indirecte pulpa-overkapping bij diepe preparaties onder 
 
• amalgaamrestauraties, 
• klasse I en II composietrestauraties, 
• cementen en 
• als alternatief voor calciumhydroxide. 
 
Prestatie-eigenschappen 
De prestatie-eigenschappen van het product voldoen aan de eisen van het beoogde 
gebruik. 
 
Contra-indicaties 
In uitzonderlijke gevallen kan het materiaal een overgevoeligheidsreactie veroorza-
ken bij patiënten met een overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. In deze 
gevallen mag het materiaal niet worden gebruikt. 
 
Doelgroep patiënten 
Personen die behandeld worden tijdens een tandheelkundige ingreep. 
 
Beoogde gebruikers 
Dit medische hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door een professioneel opge-
leide tandarts. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Vanwege de hoge pH-waarde mag ReViCal ® niet in een directe intraorale omge-
ving worden gebruikt. ReViCal ® mag niet worden geplaatst op glazuur of caviteits-
marges en mag niet worden blootgesteld aan het intraorale milieu. 
 
Het succes van pulpa-afdekprocedures kan worden beïnvloed door contaminatie 
van de preparatie. Het gebruik van een rubberdam of adequate isolatie wordt aan-
bevolen. 
 
Pulpabloeding moet onder controle zijn voordat ReViCal ® wordt aangebracht. Als 
de bloeding niet onder controle kan worden gebracht, moet een endodontische 
behandeling worden overwogen. 
 
Aanbevolen procedures 
 
Schroef eerst de dop van de spuit en vervang deze door een applicatiecanule. 
Bewaar de schroefdop. 
 
A. Directe pulpa-overkapping voor alle blootgestelde pulpa 
 
1. Isolatie 
Een droge ruimte en het gebruik van een rubberdam (REF KDL31XX, XX = afhan-
kelijk van de sterkte) of latexvrije dam (REF KDL3500) wordt aanbevolen. 
 
2. Prepareren van de lege artis caviteit 
De caviteit wordt lege artis geprepareerd. 
 
Bij het openen van de pulpa moet eerst een eventuele bloeding worden gestopt. 
Verwijder vervolgens overtollig vocht met een steriel wattenpellet. Het oppervlak 
moet zichtbaar vochtig zijn. 
 
3. Aanbrengen van het pulpa-afdekmateriaal ReViCal ® 
Schroef eerst de dop van de spuit en vervang deze door een applicatiecanule. 
Bewaar de schroefdop. 
 
Vervolgens wordt ReViCal ® punctueel en in een klein gebied aangebracht met een 
laag van ≤ 1 mm op de geopende pulpa. Alle blootliggende gebieden van de geo-
pende pulpa worden bedekt met ReViCal ® en optioneel verlengd tot 1 mm in het 
dentine. 
 
Vanwege de hoge opaciteit wordt ReViCal ® gedurende 40 s met licht uitgehard met 
een in de handel verkrijgbaar polymerisatieapparaat (golflengtebereik 400-500 nm) 
met een lichtintensiteit van minstens 1000 mW/cm2. 

Daarna wordt een geschikt, lichtuithardend adhesief aangebracht op de uitgeharde 
ReViCal ®-laag volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Daarna kan verder 
worden gegaan met de restauratie. 
 
Let op: Als u een Etch & Rinse adhesief gebruikt, zorg er dan voor dat u alleen de 
blootliggende caviteitsgebieden etst. Breng vervolgens het adhesief aan op alle 
caviteitsgebieden. 
 
B. Indirecte pulpacapping bij diepe preparaten 
 
1. Isolatie 
Een droge ruimte en het gebruik van een rubberdam (REF KDL31XX, XX = afhan-
kelijk van de sterkte) of latexvrije dam (REF KDL3500) wordt aanbevolen. 
 
2. Prepareren van de lege artis caviteit 
De caviteit wordt lege artis geprepareerd. 
 
Vervolgens moet alle geïnfecteerde carieuze tandstructuur worden verwijderd. De 
oppervlakken moeten zichtbaar vochtig zijn. 
 
3. Aanbrengen van het pulpa-afdekmateriaal ReViCal ® 
Schroef eerst de dop van de spuit en vervang deze door een applicatiecanule. 
Bewaar de schroefdop. 
 
Vervolgens wordt ReViCal ® in een klein gebied aangebracht met een laagdikte van 
≤ 1 mm direct op het gebied dicht bij de pulpa. 
 
Vanwege de hoge opaciteit wordt ReViCal ® met licht uitgehard met een in de han-
del verkrijgbaar polymerisatieapparaat (golflengtebereik 400-500 nm) met een 
lichtintensiteit van ten minste 1000 mW/cm2 gedurende 40 s. 
 
Vervolgens wordt een geschikt, lichtuithardend adhesief aangebracht op de uitge-
harde ReViCal ® laag volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Daarna kan 
verder worden gegaan met de restauratie. 
 
Let op: Als u een Etch & Rinse adhesief gebruikt, zorg er dan voor dat u alleen de 
blootliggende caviteitsgebieden etst. Breng vervolgens het adhesief aan op alle 
caviteitsgebieden. 
 
Na gebruik wordt de applicatiecanule van de ReViCal ® spuit verwijderd en wordt 
de schroefdop weer teruggeplaatst. 
 
De aanbrengcanules zijn voor eenmalig gebruik. 
 
Opslag 
Bewaren bij 2 °C - 8 °C (36 °F - 46 °F) in de originele verpakking. Gooi de originele 
verpakking weg na opening. Sluit de ReViCal ®-spuit onmiddellijk na het eerste 
gebruik en bewaar hem beschermd tegen licht en vocht bij kamertemperatuur 19 °C 
- 25 °C (66 °F - 77 °F) zonder de originele sealverpakking. Eenmaal geopend moet 
ReViCal ® binnen 6 maanden en vóór de vervaldatum worden gebruikt. 
Houdbaarheid zie etiket. Niet gebruiken na de vervaldatum. Buiten het bereik van 
kinderen houden! 
 
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik/waarschuwingen 
 
ReViCal ® bevat polymeriseerbare methacrylaatmonomeren. Niet-gepolymeriseer-
de ReViCal ® kan irriterend werken en kan leiden tot een overgevoeligheidsreactie 
tegen methacrylaten. 
 
Niet gebruiken bij patiënten met allergische reacties tegen acrylaten. 
 
Vermijd contact van ReViCal ® met slijmvlies, huid of ogen. Bij contact met de huid 
onmiddellijk wassen met water. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water 
spoelen en een arts raadplegen. 
 
Gebruik ReViCal ® niet in combinatie met stoffen die eugenol bevatten. Eugenol 
remt de polymerisatie van het materiaal. Bewaar ReViCal® ook niet in de buurt van 
open eugenolhoudende producten. Laat niet-gepolymeriseerde ReViCal ® niet in 
contact komen met materialen die eugenol bevatten. 
 
Commerciële medische handschoenen beschermen niet tegen een sensibiliserend 
effect van methacrylaten. 
 
Let op de veiligheidsinformatiebladen (MSDS >> r-dental.com). 
 
ReViCal is een geregistreerd handelsmerk van R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. 
 
Verwijdering 
Verwijder het product volgens de plaatselijke voorschriften. 
 
Meldingsplicht 
Ernstige incidenten volgens de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen die 
zich hebben voorgedaan in verband met dit medische hulpmiddel, moeten worden gemeld 
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit. 
 
Garantie 
R-dental Dentalmaterialien GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabri-
cagefouten. R-dental Dentalmaterialien GmbH geeft geen andere garanties, waaronder 
impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebrui-
ker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor de toe-
passing van de gebruiker. Indien dit product binnen de garantieperiode defect raakt, 
bestaat uw enige verhaalsmogelijkheid en de enige verplichting van R-dental 
Dentalmaterialien GmbH uit reparatie of vervanging van het product. 
 
Beperking van aansprakelijkheid 
Tenzij bij wet verboden, is R-dental Dentalmaterialien GmbH niet aansprakelijk voor verlies 
of schade voortvloeiend uit dit product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of 
gevolgschade, ongeacht de theorie die wordt aangevoerd, met inbegrip van garantie, con-
tract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid. 
 
© 2023 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Alle rechten voorbehouden.
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